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X.l. Przeznaczenie -P 316 1 P 317 sift wysokiej Jakosci 
zasllaczaml labotatoryjnyai mogiftcyml praoowad Jako 
irddla staiego napl^ola lub staiego pmdu. 

Zasllaoze sq w pelnl zabezpleczone przed przypadkowyi 
zwarolera zaclsk<5w wyjsciowych, oo Jest szczegdlnle 
oean^ zaletift przy zasllanlu wszelkloh ukladdw ekspery- 
mentalnych . Wypronadzone na plyt© przedni* zaolskl 
aterujiftce pozwalajtft uzyskad wysokostabllne napl^ol© 
bezposrednlo na oboliftienlu, oo oznacza, 2© molllwe J©st 
vyellminowanle bl^drfw epowodowanyoh spadklem naplQcla 
na opornoscl przewoddw doprowadzajijcych. l7yprowadzona 
na plycle tylnej zasllacza llstwa polqczenlowa umoZll- 
wla programowanle Wyjdolowych wlelkoSci napl^ola .1 prqdu 
zasllacza Bewn^t^znyia rez ystor©m lub napl^clem. 

Mot 11 we Jest rdwnle* rdwnolegle lub szeregow© l^czonl© 
kilku zasllaczy P - 316 1 P - 317 w celu uzyskania 
wl^kszych wartosoi napl^cla 1 priftdu. 

1*2 • Okredlenia 

1.2.1. Napl^oi© snamlonov?. prqd znamionowy- wartodd 

na pi sola lub prqdu ustawlono za pomoc^ wewn^trznycli 
przelqcznlkdw lub zaprogranowana przy ulyolu 
elementdw regulacjl dolQozonych z zewnqtrz. 

1.2.2. Napl$ole maksymalne, prqd maksymalny. 

Przez maksyoalne napl^cl© 1 prQd rozuml© sl§ j 

naJwlQkszQ warto£d napl^ola 1 pr^du znamlonowego • 
Uwaga : « przypadku ulyola we\Tn?trznych przeliftoznln 
k<5w napiQcle maksymaln© 1 prqd maksymalny wynoszq: 
dla zasllacza P - 316 51 V.:0 : 1 A,,dla zasllacza 
P - 317 102 Vj 505 mA. 

I* 3 - Speoyllkaoja wysylkowa. 

1.3.1. Instrukoja obslugi ^ 

1.3.2. Karta gwaranoyjna ^ 82 ^ 

1.3.3. Pokrowloo z tworzywa sztuoznsgo 1 8Z t. 

1.3.4. Bezplecznlkl zapasowe ^ B2 ^ 

1.3.5. ferdwkl zapasowe 12V 50mA 2 szt. 





INSTRCKCJA OBSLUOI 
2A.SIXACZY P - 316 i P - 317 

lt4 . Praeohowywani# 1 transport. Podoaa* praeohewywanla 1 

tranaportu *a®ilaca powinien anajdowad al« w pomie®aea« 
nlu • ©ay®tej atmooferae wolnoj od par kwa®4w # lugd« v 
B0 11 i innyoh aktywnyoh awluzkdw ©hemioznyoh. 
Temperatura pomieeaeaenia powlnna mledold aifl w granl- 
©aoh ♦ 6 do ♦ 36 °C a wilgotnodd wzgledna nie powlnna 
przekraozad 80%. Prayra^d winlon byd ataranni© ohro- 
ttlony od pyitt,kurau 1 bezpodrodniego daialania promier 
ni •loneeznyeh. Zaailaoa odpowlodnio ©pakowany mole 
byd praewolony irodkaml komunlkacjl IcoioweJ 1 powiet- 
ranej pod warunklom, to ala b«dila naralony na anacane 
wotrzQsy wy®t$puJ*o© aaozegdlni© podcaa® ladowanla 
1 roafcadowanla* 

Warunkt pracy. 

Kiyrtna po.luleo praco.ai a aaruofcaoti olcce^looyoU 

■ 13-71 /I -06 500 Bilcuaa 2 «a. prrjr*qd 6 « pupy X. 
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2. DANE TECHNICZNE . | 


■ 

2*1* Paramatxy saallaoEy a lakxa- .. 
ala stabilisaojl oaplgola 


P316 


P317 


2.1*1 .Nap l^e la wyjAcloaa 


0-50T 


0-100V 


2.1»2.Nladok2adao*d fcallbxaojl 
nap if o La 


0,5% lab 


0,3% lab 30mV 


2 . 1 . 3 -StablllBaoja nap If o la ayd* 
Aoloaetto od BBlan naplecla 
alael £ 10% 


0,01% ♦2mV 


0,01% +2m ? 


2.1.4.atabllltaoja nap lac la ayjielo- 
■ego od solao obclaienla 


0,01% ♦2mT 


0,01% ♦ 2mV 


2.1.5.Pr*ydialfk alaol 1 aw my 


0,5oVak 


0,3o7sk 


2.1 .6.W8p6lo rynnik termLomy 

■ 


0,02*/°C+1mV 

O. 


0,02S»/°C*aaV/°C 


2.1.7.Stabllnodd dlugotermlnoaa 

■ ri ~~ 1 - - - . 


0,03% *3nV 


0,03% ♦3»v 


2.1.8 .St ab 1 lo 06 6 tebdtkoterminoaa 


0,01% 4207 


0,01% *■ 2mv 


2 . 1 . 9 .Hasyatano da ayddctoaa dla 
pxqdu stalego 


5bob 


20mom 


2. 1 . 10 . Impedance a wyJAcloaa dla otf- 
atotliaoeol 1 tciis 


130 mom 


150 mom 



2.1.11.Charpfcfcerystyka lasllaosa 
dla obci^ienla Impulsowego 
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2*1 *12. Chaxaktexyatyka al^czaoia 1 nyl^osaala 




2.2. Paramotry zasilaoza n zakresie 
otabilizac.ll pradu 



1. Pr^d nyj&ciowy 



2 ,2. 2* Dokladnobd kallbracji pxadu 



2,2.3. Stabllizacja pr^du od zmlany 
napi§cla sieci + 10% 



2.2.4. Stabilizac^a pr^du od zmian 

obclct&enla dla zmiany oapi§cia 
0 -SO /o napi^cia maksynalnego 
przy mafcsyroalnyra pxadzle 



2.2.3. Pxzyd£wi§k sieci 1 szumy 



2.2.6. Wspolozynnilf taxoiczny 



2.2.7. Stabilno66 dlugotexoioowa 



. Stabilno£6 krdt kotermlnowa 



2.2.9. Bezystaacja wyjdciona dla 

pxadu stalego ___ 



2.2.10.Po3enno£6 wy^dciowa 



F-31* 



*-317 



0 , 01 % 



500>iA 300pA 



0 9 1 %' 



80 Kbm 



440 pF 



160 Kb 



200jiE* 



2.3 Waxunkl zasilaoia 

2.3.1. Napi§cie zasllaJace 11 

Uwagas zasilacz oie powiaien 
by6 zasilany ze stabilizator a 
napi^cia zniennego silole znie— 
ksztalcaj^cego przebieg napie- 
cia sieclowego /np. ze stabiii- 
zatora xezonansowego/o zawaxtoboi 
haxmonioznych > 5% 

2.3g2. Pob6r mocy 

2.4. Miernik — wbudowany miernik pozwala na 
pomiar px^du 1 napi^cia wy;j6ciowego. 
Przel^-zanie oiexnika z ;}ednego xodzaju 
pxacy w dxugi odbywa sio automatycznie 
z chwil^ przej6cia zasilaczy z pracy 
atalopxqdowe^ oa prac^ stalonapigciow^ 

1 odwxotnie. 



110V lub 220V 
*10% 30Hb 



a - uy 37 























2.4.1. 



2.4.2. 
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pom lax napi^ola. 

V lakxesle pracy st&Iopxqdo- 
wej zasllaosa mlarnik wskazu- 
ja cap l^o le wyJ6olowe. 



Zakres olernlka 



HiedokZadno66 pomlaru papl$cla 



Poolax px^du. Mierntk wskazuje o: 
suc3q pi^du wy;j6ctosiego 1 px^du 
•ewn^trznego zasllacza Jako pxO- 
oeot pr^du maksymaloego 
/patXB pkt. 1.2.2./ powi§kazo- 
nego o pr^d wewn§trzny zasilacza 
wynoszqcy 3mA.% 0 k^adDo66 poalaru 



lemporatuxa otoczenia. 



Wilgotno66 azgl^dna. 



Wymlary. 



P-316 


P-317 


50 V 


100 V 


3% 


3% 



2.8. 


Ct^fcax. 


2.9 


Czas nagrzewanla 
ttwaga przgrztjd Jest gotdw do 
pxacy od momebtu wi^czeola, 

Jedoakio pelna zgoano66 z paraae-i- 
ujetymt « pktdotyczacych kallbren 
oji napi^ola t px^ddw oxaz 


tram! 




dxyftdy, uzyskuje bLq po uplymle 
1 godz. 


2.10. 


Dopuszozalny ozas nkpr 2 etws»»i.pc^y; 



20 - 80% 



184x300 X 250 mm 



a, 2 kg 



1 gods. 



A-»y i7 
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9. OPIS UKLADU 



3.1. Zasada dzlalanla 

Seheraat blokowy zasllaoza jest przedetawlony na rysunku 
15 / ns koiiou lnstrukoji /. Napigole ■ dwupoldwkowego 
prostownlka gJtdwnego Jest podawany na tyrystor Dj, 
ktdry wraa s kondensatorem tworzy uklad wstgpnego 

regulators* wyzwalanle tyrystora nastgpuje po przylole- 
nlu na Jego brarakg lnfclsdw szpllkowyeh o ©zgstotllwodol 
100 Hz s transformatora YTj* Moment pojawianla *1$ im~ 
puledw Jest synchronlaowany naplgolera sleolowya z traa- 
sformatora Tr^ oraz naplgclem emlter — kolektor tran- 
zystora wykonawczego T^* Uklad vyzvalanla tyrystora 

utrzymuje mlgdzy emlterem a kolektorem tranzystora 
naplgole okolo 10 V. Oznaoza to, 4e moo straoona w tran- 
zystorze wykonawczym nle zalety od naplgola na wyjdolu 
zasllaoza* 

Tranzystor wykonawozy Jest sterowany ar dwdch 
vzmacnlaczy, a ktdrych jeden stablllzuje napigcie a 
drugl prod* Jednoozesna stablllzaoja obu tyoh wlelkodcl 
nle Jest molliwa, dlatego tranzystor wykonawczy Jest 
sterowany poprzez bramkg "lub". Na wejioia bramkl 
podavrane sygnaly ze wzmaonlaoza pr<*dowego 1 napigclowego 
Na wyjdolu bramkl Jest zavsze mnlejsze z dwdcb napigd 
wpjdolowyoh* W ten sposdb zapevrnione Jest automatyczne 
przelqozanle zasllaoza a praoy stalopr^dowej w praoQ 
etalonapigclom*. Dla opornolol obolqlenia wlgkszej 
od R Q s -? 0 .. zasilacz praouje Jako £r<$dlo stalego 
naplQOla natomiast dla R^ < R 0 zasllaca praouje Jako 
trddlo stale go prudu / rys* 1 /. 

RodzaJ praoy sygnallzowany Jest przes lardwkl znajdu- 
J<*oe sl$ na plyole przednlej zasllaoza* 

W zakresle praoy atalonapigelowej tranzystor T ± Jest 
sterowanyVn pracujqoego w ukladzle porownanla naplgo 
wzmacniaoza rdlnlootrego* Jedno we J dole tego wzmaonlaozp 



Jest sterowans naplgclem wzoroowym* Na drugle wejdole 
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pojfirM* dale In lk R^ t r 6# , R 8$f t 87# jut przyXoione 
napltolo wyjlolove zasllaeza. UkXad urn. tak dobrane 
sprzQdenlo, da d*ty do tago, aby rdinloa napl$<5 altdzy 
wej£olanl arzmaoniaoaa napltolowego byla rdvna «aru t a 
wl«o prseolwdzlaita vszalklm smlanon naplgola wyj6olowogo 




Rya. 1. Obszar praoy zasllaczy P - 316, P - 317 

/ dla ? - 316 Ujagxsyras llie- 81 V, IV 

W zakresie praoy staioprqdowej tranzystor Jest 
sterowany przez bramkg •lub'* ze vznaonlacza praouj^oego 
w ukiadzle pordwnanla prqdu. Jest to rdwniel wzmaonlacz 
rdinloowy* Jedno wej£o*e tego wzmaonlaoza Jest sterowa- 
ne napiQoiora wzoroowym ■ dzlelnlka zXo±onego z R^, R 6jrt 
oa drugie we J sole przykXadane Jest naplQCle wywolane 
przeplywem prqdu wyJsSciowego zaslXaoza przez opomlk Rj. 
Ukfcad dqly do tego, aby rd&nlca bapl$<5 miQdzy wejsolaml 
wzmaonlaoza byla rdwna zeru, a wl$o przeoiwdzlala zmla- 
nom pritdu wyj£oiowego. 

NaplQeis zasiXaJqoe wzmaonlaoze 1 bramk§ Jest poble- 
rane ze £r6dla naplQoia wzorcowego oraz zaslXaoza poraoo- 
nlczego. 

4 

* «r 



i 
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3*3. Opia ukXadu tyryetera. ^ 

Zadaniem tyrystora last utrsynyvaal* na kondeneatorae 
C 2-4 o 10 V wlQkszego od naploola panuJ*oego 

aktualnle na wyj^oiu zasilaoza* Stan takl uzyakuje aid 
przez smlanQ momentu Zap! on«- tyryetera w zalelnoriol od 
rdlnloy midday napldolon na kondensaterze * 2-4 * na P**~ 
olem wyj^olowym. Przeblegl na pi 50 la przod 1 za tyryato- 
rom przedstawlajq rysunkl (l) (5) na zohemaold ideowym. 
Tyrystor wyzwalany jest lmpulsem a bloklng generators 
rys. © zbudowanego na tranzystorze Tg 1 tranaXormatorae 
Tr 2 . Enlter tranzystora Tg utrzymywany Jest na potenojal 
3 V uzyskanym: Z dlody zenera Impuls na wyJ$oiu 

bloklng generators pojawia bIq z chwilq, gdy napleole 
na kondensatorze C i2 rye. (3) oslqgnle warto6<5 0,6 V. 

W ohwlll przej^cla przez zero slnusbldalnego naplQola 
na transformatorze Tr^ , napleole na bazle tranzystora 
T. oslqga wartoso dodatnlQ rye. © po ozym nast^puje 



rozladowanie kondensatora C. 



Po roztadowaniu konden- 



satora C^ 2 naplQoie na nlm naraeta rys.(J)pod wplywem 
tranzystora T^. Szybko£6 naraetanla tego napl$ola Jest 
okreslona wartosolq prqdu kolektora tranzystora 3^, a ta 
a kolel rdinici* ml$dzy naplQolem na kondensatorze C 2 _^ 
a naplQolera na dlodzle zenera 

3.3. Opls ukladu vzmaonlaezy. 

Wzmaonlacz prqdowjr 1 napl$oiowy sq J ednakowyml symetrycs 
nymi wzroaontaczami o sprzQZenlu bezpo£rednlm. W oelu 
uzyskanla raalego wspdlczynnlka termloznego, w etopniach 
wejsolowych tyoh wzxnacnlaczy zastosowano epecjalne tran- 
zystory typu B£Y - 89 odznaozajqfee si$ aalyn dryXtem 
termicznym. 

3.4. Opls irddla odnleslenla. 

fcrddlo odnleslenla zbudowane Jest z nastepujqoych ele- ‘ 
ment<5w : 

1. frddlo naplQola wzorcowego - dloda zenera D 32 

2. dzlelnlk naplQeia odnleslenla R 60* H 53' R 60 

3. wzmacnlaoz rdinlcowy T^ Qt T^, T 12 , R 6f , R g 7' R 59 

4. obciqZenie wzroacnlacza - ir6dko stalopr^dowe v 
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: . 6 wyflaJno£ol 0,6 mA . T^. D^, ^ 1^, * w 
6* tranzystor wykonawozy 

6. potenojometr R g j - ustawienie pr*du dlody zenera D aa 
przy ktdrym ©sluga ona najmniejszy tempera turowy 
wepdlczynnik napl$ola. 

t. potenojometr R g0 - regulaoja wartodcl napl^ola ednle- 
slcnia 13,2 /. V# 

R 67 “ kompensaoja wplywu Zmian naplQola zasllajqoego 
na wart o^(5 naploola odnlesienla. 

Wzoacnlaoz rdZnioowy pordwnuje napl$ole dlody zenera 
a podzlelonyra napi$olem odnlesienla. Sygnal Wyj^oiowy 
wzmacniacza steruje tranzystoren wykonawpzym. Uklad ma 
tak dobrane eprz§fisenle, te dQly do tego, aby rd&nloa 
napl$d mlgdzy wejsciami wzmacniacza by 2a r<$wna zeru. 

9«6* Opis zasllacza pomocnlozego. 

Zasllaoz ten sluZy do zasilanla wzmaonlaczyx napi^clowe- 
go, pradowogo oraz bramkl "lub" . »Zbudowany Jest na 
tranzystorze stanowlQcym element wykonawozy, t ^ 5 
pracujQoym Jako uklad pordwnuJooy 1 wzmacnlacz. Dioda 
D 33 ® 1u4 Y do termioznej komponsaojl uapieoia U BE tran- 
zystora T ig . Obolqieniem tranzystora T^Jeet tranzystor 
wykonawozy T^ 4 oraz 2r<5dlo staloprqdowe o wydajnosol 

0. 6. mA zbudowany na elementacli R^g, D 31 , 8^,1, 

9»6* Zabezpleezonle zasllacza. ;.':V 

1. Bezplecznikl topikowe zabezpleoza j^oe translormator 
sleoiowy przed przeciaienlem. 

2. Dioda D g zabezpleoza zasllaoz przed naplQoiea zewng^- 

trznym, ktdrego bleguny dodatnl 1 ujemyny dol«*czone 
sa odpowiednio do dodatnlego 1 ujemnego zaolsku wyj- 
gclowego zasllacza . ' • V-.J/' 

3. Dioda D^ zabezpleoza Zasllaoz przed naplQdlem zew^ 
n^trznyitt przyloionym na zaolskl wyj£olowe zasllacza 
gdy blegun dodatnl naploola zewn§trznego jest podlq^ 
ozony do ujemnego zaolsku zasllacza a blegun ujemny 
naploola zewnetrznego jest podlqozony do dodatnlego 
zaolsku zasllaoza. 

4. Dioda D ^ zabezpleoza uklad zasllany przed przypddko- 
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vryu romrolta saolskdw” - sensing* ora a " - * 
anajdujgoyoh slf na piyola praednlaj MilltoM* 

5« Dloda D 10 saboapleoaa tranaystor wajiolowy T a3 

viMooUota naplqolowege praad anlseoeenlaa « pray- 
padku praot^oaeola reayatara programujqoogo naplqola 
R 23 - B 2g am aaro Ohadv. / saprograaowanle zarowego 
naplQola am wyjdolu/« 

0 • Dloda D 34 praefcooaa obwdd pordwnanla oaplfd B 31 
»e«* Bgg, B 87 v uoaenola prsejdola v safer as praey 
staloprqdowaj • Zadanlaa JaJ Jest podvyftaaaola raayatanojl 
wyjdolowaj aasllaosa « safer as lo praoy ataloprqdowaJ 9 
•raa zabaaplaoaaala transystora T23 praad swarolea 
na wyjdolu. 

7. Dloda D ia aabaaplaoaa traoayator T a praad aalaaoaaolaa 
w praypadku aware la saolskdw wyjiolovyoh aasllaosa* 
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4 * OPIS PLYTY PRZEDNIEJ , TYLNEJ ORAZ ELEMENT&W REGULA.CYJNYCH 



Skohowa requiacja prqdu 




By*. 2. Widok ptyty przeddlej zaeflacza P - 317 # 







INSTRUKCJA 


OBSLUGI 


ZASILACZY P-3 10 


P-317 



: eczrM 



RrasE<s 






• 4 H prOQf E<t9V 



Oouipui ■£ £<K)0V 



Uoutpui* 



REMOTE 5cN5)NG 



Al SENSING 



: RClE 

. Cnd! 

Wf,.-KD, 






I TYP P3I7 
© 0 o 

Lm 



4/stoa do potyczenia. 

zennqtrznuch etemenidw 
progromljqcuch 



TaUiczxa 

znamionova 




P& 



Przewdd 



TJwagat pol^czenla ml$dzy koAcdwkaml 3#^ oraz 3 # G mozria 
wykonad na llstwle umieszczoaej na plycle tylnej zasl- 
lacza lub na zaciskach. wy36clowych® 

W pieiwcsym praypadku obcl^feenie naleiy podlQCzyd 
do zaclskdw *5,6 na piycte tylnej, w druglo wypadku 
do zaciskdw wyjdc lo®ych. 



Rya. 3. Wldok plyty tylnej zasilacza. 
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6 . POSLUOIWANIE SIB PRZYRZADEM 



B.l. Wlqozenle zasllaoza do sleol. 

Zasllaoa dostarozony praez wytw<5rc$ jest przystosowany 
do naplQOla za el Ian la 220V. Jeftell ufcytkownik dysponuje 
zasllanlem 110 V, przed wiqczenlem aasllaoaa dp sleol 
povlnlen zmlenid rodzaj bezpleoznlka oraa przelutowad 
koriodwkQ zasilania na Ustwle transformat ora . W tya oelu 
nalely odkr$old pokrywQ lewego boku aasllaoaa 1 wykonad 
pol^ozenla na transforma torse sleolowyn Jak na rys. 4. 




Bys. 4. Schema t polqczexi transforma tora sleolovego w 
praypadku zasilanla naplgciem 
a/ 220 V b/ 110V 

Uwagas 

Pray wymianle bezplecznlkdw nalely konleoznle wyJt^ozyd 
zasllaoa a sleol. 



i 

Ark. IS 
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Pried wlqozenlem sasllaosa do sled nalety iprawdsldi 
1. osy zasllaoz poeiada swobodny przeplyw powletrza prae 
ptrformaoje obudowy. Nla wolno zakrywad perforacji 
obudowy, t&sllaoza od gdry przea stawiaole aa nla . 
lnnyoh przyrzqddw. 

a, oay wszelkle polqczenla a aaolakaml wyjdolowyal •<* 
wykonane staranale, w sposdb zapewnlajqoy Jak naj- 
1 mnlejszq rezystanojo stykdw. 

Zasllaoz nlo powlnlen by 6 zasllany so frddla oaplQ- 
ola o zawartodol barmonloznyoh vl$kszej od 6# / np . 
ao stabllizatora rezonansowego/. 

6.2. Potqozenie uziemienla. 

Zaollaoa Jest wypoeaiony v trdjiykowy przewdd sleelowy, 
w ktdryo jedoa lyla jest polqozona s obudowy zasllaoza. 

Z ohwllq wlqozenla wtykli zasllaoza w galazdo sleclowe 
■ uzlemionym boloera, obudowa zasllaoza jest polqozona 
• zlemlq, 

Jelell zasllaoz Jest podlqczony do nleuzlezaionsgo 
gnlazda sleolovego nale&y uzlemld Jego obudowQ wykorzys- 
tujqo do tego oelu gnlazdko GND zoajdujqoe sl« na plyole 
tylnej zasllaoza. llolllwe jest uzlemlenle dowolnego 
zaolsku wyjdciwego lub pozostawlenle obu zaciskdw nie- 
uzlemlonyoh z tyra, ±e ale naleiy podlqczyd loh do „ %en- 
ojalu wyiszego od 500V wzglqdem zleml./rye .5/. 




Bys. 5. Przylolenle naplQola ozglQdem nasy zasllaoza. 
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•*3* NaplQele vyjlolove. 

Hapi$cie wyjdoiow® ustawia si* przel*o*nlkiem napl$6 
oraa potenojoraetrem plynnej regulacji. / rye. 3 /* 

War to 66 napi$cia wyjiSoiowego rdwna Jest auola napl$<5 
•dpowiadaj^cyoh wollnlftypi klawiszora przelqcznlka 
oapi$ola 1 naplQda ustawt onego potencjometrem plynnej 
regulacji. Za pomooQ przel^cznika noZna uzyskad kail— 
browanp, a dokladno^oiq Q.5%, naplQOla wyj£oiowe o warto- 
iolaohi 





49 


50V 


98 


100V 



WSarto^ol to uzyskuje si$ pray potenojometrze plynnej 
regulacji napl^cla « pozyejl "cal". Za pornoc* przel^oznlkc 
oapl^iS wraz z potency ometrem plynnej regulaoji moinjr 
uzyskad dowoln^ wart odd naplQcia wyjdoiowego w przedzlale 
0 - 51 V dla p - 316 oraz O - 102 V dla P - 317. 

6*4* -Prqd wyj^oiowy* 

. Prqd wyj^oiowy Jest ustawlony dwoma dzlesi^oiopozycyjnyml 
przelqeznlkaml . Sums pozyojl przeljfcoznikdw wskazuje pr^d 
wyj^olowy zasllaoza, jaki plynie w zakresie praoy etalo- 
prqdowej przyrzqdu. Za pomoc^ przelqozaikdw molllwe 5©et 
ustawlenle pr^du wyj^ciowogo o warto^oiaoh s 




• - 3 


16 


10 


20 


30 


1 - 317 


10 


15 


20 



990 


1000mA. 


500 


505mA 



Dokladnosd kalibraoji prqdu wynosi Q;53 

8*8* Przelqozenle rodzaju praoy zasllaoza. 

Przolqozenle rodzaju praoy zasllaoza s pracy stalopr^dowej 
na praoQ stalonaplQolomi 1 ogvrotnle jest dokonywane 
automatyoznle w zalolnodci ed przylolonego obolqlenla . 
oras prqdu 1 napl^ola pomlarowego. / rye* 1* /• 
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Pedlqozenie obciq£enla przy pracy stalonaplQCloveJ * 
Zasllacze P — 316, P — 317 w zakresic pracy stalonaple- 
oiovej posiadajq bardzo. malq nr?yetatncj£ wyjdoiowq 
/ okolo 6 mOhm Zwykle stosowane przevody polqozsnlowe 
poffiadajq ra^yataocj^ 7 . rz^du 60 mOhm, a wi$a wiekszq 
od rajivsrtarajl wyjdciowej zasid&cza. / odolnek linki 
aledziunoj o drednioy 1,5 mm 1 dlugodci 1 m poalada 
Hrpyzharicjj? 20 mOhm /. 

W calu pelnego wykorzystanla parametrdw zasilacza 
nalely stosowad atabilizacJe napl^cla bezpo^rednio na 
©bciqleniiu Schema t polqczeii Jaki naleZy w tym wypadku 
stosowad Jest przedstawiony na rys« 6« 




Rya» 6* Uklad polqczeri dla stabllizacjl napiQcia 
bezpo£rednlo na obolq2eniiu 



Na listvrle polqozeniowej umleszozonej na plycie tylnej 
zasilacza powinny byd dokonane polqczenla przedstawlone 
to* ry®* 7* / polqczenla te sq wykonane przez produoenta/ 
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■tl— I zoc«ki na prvcie 
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®y®» 7 • Uklad polqczeri listwy na plycie tylnej przy 
sanodzielnej pracy Jednego zasilacza, 
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Uwaga: 

W colu uzyskanla raatyoh zakldoeii na obol^tenlu naleiy 
ulywa 6 do polqczen przewoddw ekranowanych . 

Wskazane Jest zbocznikowanie -pbol^tenla pojemno^oi* 
o wartosci kilkudzleslQOlu mikrofaraddw w oelu skompen- 
sowanla indukcyjnosci przewoddw doprowadzaj^oych. 

0bclq2enie 1 zasllaoz powlnny by<5 uzlemlone tylko w 
Jednyra punktcie. 

Spadek naplQcla na rczystarici'i przewoddw polqczeniowyoh 
nie powinien by6 wl^kszy od 500 mV. Po przekroczenlu 
tej wartosol zaczyna dzla la 6 uklad zabezpieczajqcy 
/ dioda na schemacle ideowym / 1 nie zaolna uzyskad 
dobrej et&bilizacji napl^oia wyjsoiowego. 

Przy opisanym rodzaju pracy zasllacza rozystanoja 
przewoddw docLaje siQ do rezystancji rezysfoi-a prqdoczu- 
%fcego , co powoduje, te zasilacz wchodzi w zakres eta- 
blllzacjl prQdu przy prqdzie wyjsoiowym nieco mniejszym 
od pr^du gramtonowe^o. 

Przypadkowe odlqczenie przewodu dolqczonego do zaclsku 
" - sensing " powoduje wzrost naplQcla zasllajqcego 
o 0,6 V. 

Przypadkowe odl^czenie przewodu dolqczonego do zaclsku 
m + sensing w powoduje spadek napi$olfi wyjsoiowego do 
zera# 

Mo£liwa Jest praca zasllacza przy zwaroiu zaclskdw 
“ + sensing " z " + * oraz ” - sensing " z " — ", 
Jednakle w tym przypadku naleiy uwzglQdnid fakt, 4e do 
rezystancji wewnetrznej zasllacza dodaje si§ rezyslancji 
przewoddw pol^czeniowyoh. 

6*7* Praca staloprtjdowa. 

W tym zakresie pracy nale£y zewrzed znajdujqoe b 1$ ba 
plyoie przedniej zaciskl " ♦ sensing * z ** ♦ m oraz 
* - sensing " z " - Na llstwie zamieszczonej na plypl 
tylnej muszq byd wykonane polqczenla przedstawione na 
rys. 7. 
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I 

V zakreeie pracy staloprqdowej zasllaos poslada bardzo 
wyaekq o porno s <5 wyjsclowq dla pr$d<5w o cZQ8totllwo£el 
aniejszej .ad 0,0003 Hz t dla wlQkszych ozQStotllwolol 
wleiy uwzglgdnid poJemno£<5 wyjtfelowq zasllaoza 
wynoszqc<| 440 uP dla P - 316 a 200 uF dla P - 317, 

M* Miernlk. ^ 

Wbudowany miernlk pozarala na pomlar prqdu napl^ola 
na wyj£olu zaeilacza. Przelqozenle rodzaju praoy mi oral • 
ka edbywa slg automatycznle. 

8 . 6 . 1 . Pomlar prqdu. 



Podozas praoy stalonapleolowej miernlk wskazuje 
wart o£<5 prqdu wyj^olowego jako procent prqdu 
Znamianow. o powlekezonego o 5 mV pr^du wewnQtrzneg > 
Miernlk wslcazuje prQd wewnetrzny o wart o Sol 5 mA., 
ktdry sumuje si <3 z pr^dem wyjsoiowym. 




Przyklad: 

1. Ustawiamy 

OxmQCtQ io moil 

2. Obeiziiamy 

rdwny rtp 5 mA. 

3. Prq4 wyj^ciowy 5 oil + pr^d wewnQtrzny . 5 mA. * 
10 mA* oo stanowi 50 # fprztdu ^namlonowego oraz 

5 mA. prftdu wewngtrznego* 

/ 15 ml + 5 ml / ■ 20 i#A. 



4* Qdy zasllaoz jest nleobolqiony / prfijd wyj^oiowy 
rdway zeru / anperomierz v/skazuje obcir.£enie 
25 poniewai prqd ^WeunQtrzny 5 mA. s tan owl 
25 & wartosoi 20 mA. 



8.8.2. Pomlar napl^ola. 

Podozas pracy stalopr^dowej miernlk praouje Jako 
woltomiorz o 2alcresie 0 - 100 V. DokladnoSd 
wskazari woltomlerza jest lepsza od 3 

8.9. Sygnallzaoja rodzaju praoy. 

Rodzaj praoy zasllaoza sygnalizowany jest przez lardwkl 
umleszozone na plycle przedniej* 

Molllwe Jest przylqozenle lnnego wskainika rodzaju 
praoy zasllaoza , W Jtym oelu naleZy przerwad polqozenla 
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mlnAxy **c*dwkami 11-12 13-14 10-6 Xlatoy oaloszezo- 

aoj na plyeio tylnej zaallaoza. 

L^cztiwkl 10, 11, 13, do ktdryoh z* po4i$caono zestykl 
przekalnlka, rnolna wykorzysta<5 w dowolny zposlb a zast- 
neienlem, 2e nie zostan* przokroozono Icatalogovo 
paramo try przekainika* 

1* Uaksymalno naplQQlo przelqozano 100 V 

2» Pr^d maksymalny 200mA. 

3. Potenojal t zeatykdw wzglQdoa obudovy zaailaoza 600 V 
Sohomat poi^ozeii zestykdw przekalnlka przedatavla ryz.6. 



1 
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fl n ffl potoienie przckazmka. dla 
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to 


« ; 




® 7 pracy afatopr^dowej 




J 






^ oraz przy wyt9czonyin 
zasUaczu 



fi 



Bya* 6. TJklad poiqczoil xestyk<5w przokainlka » 

UWaga : 

Przy wykorzystywaniu przekalnlka do aygnallzacji zewne- 
trznej zostaje odlqczony wewn$trzny mlernlk naplgola 
1 prqdu. 



Ark. 2 1 A-ny 3 
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6. PRAC1 PROGRAMOWANA 



6 . 1 . Uwagl ogdlne. 

6.1.1. W oelu przystosowanla zasilacza 6ft pr&oy programo- 
vanoj nalely dokonad odpowlednloh potqcxeri na 
llfttwle potqczenlowoj . Wszystkle polaczenla naieli 



• hulk -r f BS-U 



6.1.2. Zaolskl wyjdciowe uraieszczone na plycle przednlej 
zasilacza 84 rdwnolegle wyprowadzone na plyolo 
tylnej zgodnie z tabol* 1. 



Ozuaczenle zaclsku 
na plyole przednlej 


Numer Iqezdwkl 
na llstwie 


• ♦ * 


6 


n + sensing 


5 


» — » 


3 


* - sensing n 




w GND • 


9 



Tabela polqczon zaoiskdw na plyclo przednlej 
a listwq pol^czeniow^. 

6.1.3. Przy programowanlu nalely zvrracad szczegdlnq 
uwagQ na prawldlotrodd polQozeri. Niepranldlowe 
polQozenia mogq spowodowad znlszozenlo zasllacza. 

6.1.4. .Uklad polQczon dla niektdrych rodzajdw programoira- 
nia j os t przedslawlony na plycle tylnej. 

••2. Programowanie naplQOia wyj^ciowego rezystoren zown$trzny; 
Dla zapewnlenla tego rodzaju praey weimQtrzny laricuch 
rezystordw elul^cy do ustalenla naplQcia zostaje odl«*~ 
ozony od obwodu, a w Jego miejscs zostaje podificzony 
rezystor zewnQtrzny. War to £6 rezystora zewn^trznego 
powlnna wynosic 200 Ohm na Jedea Volt napi§ola wyJ^cio- 
wego. Maksyraalna wartodd rezystora z«wn«trznego wynosl 
20 kOhm dla P - 317 a dla P - 316 10 kOhm. Dokladnodd 
kalibracjl napl^cla wyjdoiowego, Jakq mo zna uzyskad przy 
•teroromlu obwodem zewnetrznym jest zaleina od stabllno- 
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4«1 possess egdlnych rozystordv zevnQtrznyoh. 

Ukiad poiQczeii przy programowanlu rozystorom £*t*nQ- 
trznym Jost przedstawlony na rys. 0. 



Rproqr 



Bys* 9. Uklad polqczeri przy programoiranlu napl$ola 
wyjeolowego rezystorem zewn^trznym. 

Uwaga t 

MiQdzy punk ta mi 2—4 must byd podl^czony rezystor 
mniejszy od 20 kOhm dla P 317 a 10 kOhm dla P - 316, 
W przypadku, gdy wart odd tej opornodol Jest wi^ksza 
lub nastQpl rozwarcie mi^dzy punktami 2-4, na wyjsciu 
zasllaoza pojawi sie naplQole wy&sze od znamlonowego 
co moZe spowodowad przeol^ienle 1 uszkodzenie zaslla- 
oza. 

G.3. Programowanle naplQoia wyjsoiowego napi^ciem zswnftunyn, 
Przy tym rodzaju pracy napi$eie wyjdciowo zasllaoza 
rdwne J©Bt napigolu wzorcowemu* Polqczenla, jakis 
naleiy wykonywad, sq przedstawione na rys. 10. 



Il«l 



»1 



IlMiHil 



u 



Rys. 10. Uklad poiqczeri do programowanla napl$ola 

wyjdoiowego zasllaoza napl$olem wzorcowym. 



a* 2 
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Xayleele vzeroowege irddla programuj^oogo nit not* 
przekraoaad 60 V dla P - 316 • 100 V dla P - 317* 

Uwagat 

Podozaa pracy frddlo napleoia vzoreowego POBIEHA a za- 
allaoza prqd 5 bA. Dla teg o « przypadku ulyola irddla 
napl^oia wzorcowego, a ktdrego prod moio tylko ayplywad, 
nalely Je wstepnle obolqfcyd Vfzystoran-a tak # aby pobdr 
pr^du ze £r<5dla wzorcowego byl irlQkszy od 5 mA. 

6*4* Programowanle prqdu wyji>oiowego rezystorem zewn^trznym. 
Pray tyra rodzaju pracy dolqcza sig zewngtrzny prqdoczu— 
ly opornlk w szereg^ewnstrznym opornikiem pradoczu- 
Jtyn Hj / rys. 16 / . Takle pol^czenle umoiliiria 
uzyakanle warto^oi prqdu znamlonow.o mnlejsze&ood warta- 
dci uBtawloneJ przy pomocy pokretel • limit current " 
ua plyole przedniej zasilacza. Schema t pol^czen Jest 
przedstawiony na rya* 11. 







dEZPree 

PKtXXiAMUOACr «l 



oeciAlfNtf 

Hya, 11. Uklad programowania prQdu wyj£olowego 
rezystorcm zewngtrznym. 

War to 66 opornika R^, Vnoina wyliozyd ze wzoru 



„ _ 1,56V 

r e " - 



1.56V 



g&zlet 



Eg * warto£<5 rezyetora programtijQcego 

I *Odany prqd wyjscioiry / prqd znamionowy/ 

I* - pr^d -iznamionow justawiony wewnetrznymi 
przelocznikami ograniczenia prQdowogo. 
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Uvagat 

Ponte waft praam razyator pragraaruJocy Rg plynlc oaly 
prod wyj6olozy oaliiy stoaawad raxyatory • adpowladnlej 
■ooy* ’ 

Przyklad t 

^danqr, aby prod wyj^clowy Mailaosa wynoall 205 at* 
Uatawlaiay przelqcznlk " limit currant ■ w poxyejl 
ot przykiad 405 mA. . 



°E " 5555^' 1 ' ? ~Ea " 






Moo ff^ystoda j 



P - / 0 # 3 A /* x 2 Ohm - 0 # *8 W 

6.J. Programowanie prqdu wyjSoiowego naplQolom xeva$trznya« 
Sterovanle prodem wyjiclowym przy pomocy zewngtrznago 
maplQOla odbywa ale « ukladzle przodatawlonym na rya.12 

I UpthJ- ] 



[■Mil 



10 fl t2 



0«Upr<1,5V 



Rya. 12. Uklad pol^ozeA przy programowanlu prqdu wyjg- 
elowego nap 1 q clem zewnQtrznym* 
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Napl$cie prograxnujace o wart odd 0 - 1,5 V dodaje 1 I 9 
4o napigcia wywolanego przeplywem pr*du przez rezystor 
Rj. W zakresle praoy staloprqdowej rd&nlca napl§<$ 
mi$dzy wejdoiarai wzmaonlacza Kj wynosl Zero Voltdw. 

V przypadku praoy be* naplpola progranujQoego pr^d 
wyjdelowy Jest okredlony wzorem 



I.:; - ^ - »“ 



gdslos 

Rj - war to 6 <5 rezystora ustawlona przelqoznikiem 
" current limit " na plyole przedniej 
zaeilacza. 

W przypadku wlQczenia naplpcla prograrauJtioego,prqd 
wyjdciowy jest okreslony wzorem 



1.56V- U r 



- 5 BA 



ponietrat 



h . - JLS S 1 — 

I- -f 5mA. 



1* / 1,56V- U / - 6b A x U 







gdzle 



U pr - wartodd naplgcla programujqoego. 



Uwaga » 

Zmlana polaryzacji napipola programujQcego proxradzl 
do wzrostu prqdu wyjdciowego pot 7 yleJ Jego wartodoi 
nominalnej 1 mole by 6 przyczynq uszkodzenla zasllacza. 

6 . 6 • Praca szeregowa. 

Ten rodzaj praoy Jest stosowany wtedy, gdy potrzebne 
Jest naplQole zasilajQee wieksze -od napl^oia maksyraal- 
nego Jednego zasllacza, przy prqdzie nle przekraczajQ- 
cym prQdu maksymalnego . 

Sohemat polqczeri 1 uzyskana charakterystyka sq przed 
stawlone na rys. 13. 
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ZasUaczt 

ZasilaczZ 




O % 

O • 



' Vi J . 

1 0 O 1 SyqnatizacjQ pracy statonoplpdo*ej 
I O 9 I SuanoUzaga pracy btatoprqdomj 

Rys *13» Uklad polqczeii 1 obaraktcrystyka uzyeklwana 
przy szereg owej praoy zasllaczy. 

Uwaga: 

Przy pracy szeregowoj zasllaczy nale±y zwracad uwagg, 
aby napi§cle ralQdzy obudow^ a zaoiskami wyjscionyml nie 
przekraczalo4 OOV. 

• . ■ \ • 

W wynlku polqozenia ezeregowego otrzymdnp charakterys ty- 
ke "schodkowq" w zakreslo Btabilizacjl prqdu - rys. 13. 
Powstaje ona w wynlku nlejednoozesnego^przej£cia obu 
zasllaczy w zakres pracy staloprsdowej . W zakresle AB 
. / rys. 13 / oba zasllacze pracuji* Jako zr<5dla stalonapie- 
Clowe, w punktoie B zasllacz Nr 2 /rys. 13/ przechfidzl 
w zakres r: : ogranlczenia prqdu, napl^cle na Jego zaciskacl 
wyj^oiowych - spa da osiqgajfje zero w punktcie C. Dalsze 
zmnlejszanle oporno^ci obolQienia Rg powoduje wzrost * 
prQdu wyj^clowego przy napl§clu r<Swnym naplQclu rwa/nio- 
imemu zasllacza Nr 1. Wzrost pr^du nast^puje do chwili 
gdy osl^gnie on war to £6 prqdu granlcznego zasllacza Nr 1 
W punktole D oba zasllacze pracujq w zakresle pracy 
staloprQdowej 1 dalsze zmniejszenle oporno^ol powoduje 
zcmlejezanio naplQda wyj^ciowego przy stalym prqdzle 
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IKSTRUKCJA OBSLUOI 
ZASILA.CZY P - 318 P - 317 



vyjtfelowym r<5\rnym 
C.T. Praca rdwnolegla* 

Tan rodzaj pxaoy mole byd stosowany pray pracy stalopr%- 
dowej « przypadku, gdy wymagany jest pr*d wlekszy od 
pr^du nj ftkfi ymainaga jednego zasllacza • UUad polaozeri 
ora a wypadkavra oharaktaryatyka aaallaozy jest prsedsta- 
vlona na rya. 14* 




f# O] Sygnaiizacja pracy steton&ptpcbwej 
|~ q ' # 1 Sygnallracja pracy statopr^dowea 

Rys. 14* Uklad polqozeri oraz oypadkova ©harakterystylca 
zasllaozy przy pracy rdwnoleglej . 

W zakresle pracy na odolnku AB oharakterystyki /rya *13/ 
oba zaallaoze pracujq .jako irddla atalopr^dowe* W zakre- 
sie^Nr 1 praoujejako ir<5dlo stalonapigolowe a zasllaoz 
Nr 2 Jako Irrfdlo staloprQdowe* W zakresle CD zasllaoz j 
Nr 2 nlo oddaje prqdu do obwodu* Moo do obol^lenla R 2 
dos tare zona jest oylqcznie przez zasllaoz Nr 1 pracujqcy 
jako 2r<5dlo staloprQdowe* 

Yf zakresle DE zasllaoz Nr 1 praouje jako frddlo stalona- 
plQolovo 1 dostaroza oalq moo do obol%2onla R L * 1 

Uwagai 

Przy praoy rdwnoleglej oba zaallaoze musz4| by 6 ustawione 
na Jednakowe napl^cle. Gdy warunek ten nlo jest spelnlony 
zasllaoz o nmiejezyra paplQOlu wyjdoiowym mole also uszkod: * 
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XNSTBUKCJA OBSLOQZ 
ZASILACZT P-910 F-31T 



Traniyitory 



BDT 17 B StlCIMl 
BCP til B 
BP 031 V 
BCP 108 A i 

bcp 106 a X 

BP 521 v yj* 

BCP 108 B , 

BCP 108 B 
bcp an c 

BP 521V 
BP 521 V 
BCY 69 Philip** 

BP 521 V i 
BCP 313 C - ^ ^ 

bcp 188 b :;Svv'^v 

BCY 89 Philip* 

BCP 108 B 

BCP 108 B 

BCP 108 B • ' • v' 

BCP 158 B 1 

BCP 108 B 

BCP 108 B 

BCY 89 Philip* J 



BCP 211 B 
BP: 521 V 
BCP 108 A 
BCP 108 A 
BP 021 V 
BCP 108 B' 

BCP 158 B/:; ; kv.'- 

. bcp 211 c 

BP 521 

BCY 89 Philip* 
BP 521 V , 

BCP 313 C 
BCP 158 B 
BCY 69 Philip* 
BCP 158 B 
..BCP, '108' B 

BtfP 108 8 
BCP 188 B ; 

BCP. 108B:; : : r ^';¥'4 

BCY 88 milps v 



Dlody 



BYP 401200' 

BYP 401200 t ; 

byp ioiaoof •• 

BYP 101200 
BPY T9400 B Philip* 
BYP 880500 1 
BYP 40150 v 
BYP 40100 



B* BYP 401400 
D a BYP 401400 
D 3 BYP 401400 
D 4 BYP 401400 V:| 

D 5 BTY 79400 B Ptklil^* 
D e BYP 880000 B ' 

» 7 BYP 40180 
D. BYP 40150 





INSTRUKCJA OBSLUOI 
ZASIIACZY P-0 16 P— 317 
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XNSTRUKCJA OBSLUGI 
ZA6IIACZY P-311 P-21T 




R f AT/B 31,2 » 0,2% 1W 
R 10 AT/B 31,2 OB 0,2% 1W 
B lt AT/B 31,2 ob 0,2% iW 
* 12 AT/E 31,2 on 0,2% 1 ff 
H 13 AT/E 31,2 on 0,2% 1 ff 
* 14 AT/E 31,2 ob 0,2% iff 
R 15 AT/E 31,2 on 0,2% Iff 
E 1# AT/E 31,2 om 0,2% Iff 
B 17 AT/E 31,2 on 0,2% Iff 
fi 16 AT/E 312 om 0,2% 0, :25ff 
R lfi AT/E 312 om 0,2% 0, 25ff 
R ao AT/E 312 ora 0,2% 0, 25W 

B 21 AT / B 312 on ° l2 ^ °t 25ff 
fi 2a AT/E 312 ora 0,2% 0, 25ff 

R 23 AT / E 312 018 °» 2 * °» 25W 
R 24 AT/E 156 om 0,2% 0,25ff 

R 25 AT/E 156 om 0,2% 0,25ff 
R 26 AT/E 156 °“ °» 2 ^ 0»25W 
R 27 AT/E 100 on 0,2% 0,5ff 
R 28 PR 105 5 Kora A 0,26ff 
R 29 MLT 820 Kora 5% 0,5ff 
R 30 MLT 12 Kora 5% 0,5ff 

n 2X AT/E 10 Kora 0,2% 2ff 
R 32 AT/B 4,02 Kora 0,2% Iff 
R 33 AT/E 3,2 Kon 0,2% 0,5W 
R 34 AT/E 1,6 Kora 0,2% 0,25ff. 
R 38 AT/E 806 ob 0,2% 0 , 25ff 
R 38 AT/E 402 ob 0,2% 0,25V 
R 37 DO 105 430 ora 5% 

R 38 MLT 5,6 Koa 5% 0,5W 
R 39 MLT 620 ob 5% 0,5ff 
R 40 MLT 100 OB 5% 0,5ff 
R 41 MLT 10 Korn 5% 0,5ff 
R 42 MLT 30 on 5% 0,5ff 
R 43 MLT 15 Kob 5% 0,6ff 
R 44 MLT 1,5 Korn 5% 0,5ff 
R 4B MLT 510 on 5% 0,5ff 
R 46 MLT 10 Kob 5% 0,5ff 
R 47 MLT 510 ob 5% 0,5ff 



AT/B 15,6 oa 0,2% Iff 
AT/B 15,6 ob 0,2% Iff 
AT/E 15,6 oa 0,2% Iff 
AT/B 15,6 on 0,2% Iff 
AT/B 15,6 om 0,2% Iff 
AT/E 15,6 ob 0,2% Iff 
AT/E 15,6 ob 0,2% Iff 
AT/E 15,6 om 0,2% Iff 
AT/E 15,6 om 0,2% Iff 
AT/E 156 Ora 0,2% 0,:’25ff 
AT/E 156 om 0,2% 0, 25ff 
AT/E 156 opi 0,2% 0,;25ff 
AT/E 156 om 0,2% 0,-25ff 
AT/E 156 om 0,2% 0,:'-25ff 
AT/E 156 om 0,2% 0,:25W 
AT/E 77,7 oa 0,2% 0,25ff 
ATA 78,7 on 0,2% 0,25W 
AT/E 77,7 ora 0,2% 0,25ff 
ATA 100 om 0,2% 0,5ff 
PR 105 5 Kob A 0,25ff 
MLT 430 Korn 5% 0,5ff 
MLT 12 Korn 5% 0,5W 
ATA 4,99 Kom 0,2% Iff 
ATA 2 Kon 0,2% 0,5ff 
AT/B i ,6 Kob 0,2% 0,25ff 
AT/E 606 om 0,2% 0,25ff 
ATA 402 oa 0,2% 0,25ff 
ATA 200 ora 0,2% 0 ,25ff 
DO 105 220 ob 5% 

MLT 2,2 Kob 5% 0,5ff 
> MLT 620 oa 5% 0,5ff 
MLT 100 ob 5% 0,5ff 
MLT 10 Kob 5%~ 0 , 5W 
MLT 30 oa 5% 0,5ff 
MLT 15 Kob 5% 0,5ff 
" MLT 1,5 Kob 5% 0,5ff 
MLT 510 ob 6% 0,5ff 
MLT 10 Kob 5% 0,6ff 
MLT 510 Ob 6% 0,5ff 
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INSTBUKCJA OBSLUOI 
ZASXIACZY P-316 P-1T 



MLT 10 Koa 56 0.5W 
ULT 6,1 Kon 56 0,5W 
MLT 1 Koa 66 0,5W 
MLT 16 Koa 66 0,BV 
MLT 10 Mob 66 0,5V 
AT/B 1,66 Koa 36 0 v 6V 
ULT 6,1 Koa 66 0,6V 
AT/B 806 oa 66 0,38V 
MLT 15 Korn 56 0,5V 
MLT 76 Koa 66 0,6V 
MLT 66 Koa 66 0,6V 
MLT 66 Koa 66 0,5V 
DL 104 100 on 106 0,8V 
TUIJt - 10 ; oa 86 0,6V 
0,5V 

DL 104 660 Oft 106 0,8V 
MLT 6,1 Kon 66 0,6V 
MLT 16 Kon 86 0,6W 
AT/B 312 on 0,26 0,26V 
AT/B 3,34 Kon 0,26 0,t5W 
SULT' '.51 Xott «6 0,6W 
P^::$i-lCoft 86 0,5W 
. MLT 61 Kon 56 0,5W 
^ ito ^Js6 0,5V 

o,5v . 

MLT 30 Kon 56 0,6V 
MLT 30 Oft 66 0,8V 

0,5 V 

MLT 5,1 Koa 56 0,8W 
•I MLT 180 Oft 56 0,5V 
ULT 30 Koa 86 0,5V 

°t 6V 

•AT/B 313 oa 0,36 0,25V 
MLT 3 Koa 56 0,36V 
AT/B 3,34 Koa 0,36 0,5W 
MLT 51 Koa 66 0,5 V 
ULT 51 Koa 56 0,5V 
ULT 51 Kon 56 0,5W 
MLT 29 rtoa 56 0,5V 



* 4g MLT 10 Koa 56 0,5V 
R 4g MLT 5,1 Koa 56 0,6V 
R 50 MLT 1 Koa 86 0,6V 
R gl MLT 16 Koa 86 0,5V 
R 52 MLT 10 Mom 56 0,8V 
R w AT/E 1,65 Koa 36 0,5V 
R 54 MLT 5,1 Koa 56 0,5V 
R 5B aT / E 011 0,25V 

R 86 MLT 1$: Koa 56 0,5V 
R 67 ULT 75 Koa 56 0,5V 
R_ a MLT 86 Koa 56 0,5V 
R 59 MLT 56 Kon 56 0,5W 
R 60 DL 104 100 on 106 0,8V m 
R q1 MLT 610 oa 56 0,5V 
R 62 AT/E 75D oa 26 0,25 IT 
R 63 DL 104 680 om 106 0,5V • 
« 64 MLT 5,1 Korn 56 0,5W 
R 65 MLT 15 Kon 56 0,5V 
R 66 AT/E 312 on 0,26 0,05V 
R 67 AT/E 2,34 Kon 0,26 0,85V 
R 68 MLT 51 Koa 56 0,5V 

R eo MLT 51 Kon 66 0,8V v;r 

d* - y.-v. , 

R 70 MLT 51 Korn 56 0,5V 

R n MLT 270 on 56 0,5V 
n 72 MLT 20 Kon 56 0,5W 
H 73 MLT 20 Kon 56 0,6V i y 
R 74 MLT 30om»0,5W 
R 78 MLT 3,9 Kon 56 0,5V. -/-iy ;*:£ 
R 76 MLT 5,1 Koa 56 0,8V 
R 77 MLT 180 on 56 Q,5V 
R 78 MLT 20 Kon 56 0,5V 
R 72 MLT 3,9 Kon 86 0,6V 
R eo AT/E 312 on 0,26 0,35V 
R 81 MLT 2 Kon 66 0,26W 
R 82 AT/B 2,34 Kon 0,26 0,5W 
3 83 MLT 51 Koa 56 0,BW 
R 84 MLT 51 Kon 56 0,6 V 

R 85 ULT 61 Kom ^ °* CW 
E 86 MLT 10‘ non 56 0,6V 







INSTMJKCJA OBSLDOI 
ZASIUC2Y P-316 F-31T 



t> 



*67 at/e ii ob a* o.oow at/h 11 nM o.obw 

K *88 AT/B 30* Ol»r6,*|r0,9*rr AT/B 3 pi OBrO.etO.iBTT 

*89 AI /* 0,8* O.BW AT/B 3,34 Bob 0,8* 0,BW 

*»0 MLT 100 OB 8* O.BW BLT 100 »a M O.BW 

-•jii * 



D 1 


Xtoifoittiry 

UKSB OJJUOfluF 20% 400^ 


UKSK Oil 0,1 uP 20% 400V 


C 3 


KEU 200 ♦ 200 u F 100 V 


KEN 1000 uP. 70V 


C 3 


KEU 200 ♦ 200 uF 100 V 


KEN 1000 uP 70V 


C 4 


KEM 200 ♦ 200 UP 100 V 


KEN 1000 UP 70V 


C B 


B 44001 - J 1107 - T lOOu/ltOV 


B 44061-A 8227-T-J20UP/63V 


‘ * >» ' *?; 


Siemens 


Siemens 


i ’ «* 


UKSB Oil 2,2 uP 20% 160V 


UKSB Oil 2,2 uP 20% 160V 


C T 


B 44501— J 1107— T 1OO«/10OV 


B 44561-A 6227-T-220UP/6SV 


■ . • ", 


Slsasnfl 


Siemens 




KED 0OOuP/20V 


KED 0OOuP/20V 


S 


KEU 100uP/l5V 


KEM iOOuF/lsV 


C 10 


KEU lOOuF/lSV 


KEM lOOuP/1 0V 


.°ii 


KED 000 UF/15V 


KED 000 UP/10V 


°ia 


MKSE Oil 2,2uP 100V 20% ; 


MKSE Oil 2,2 uP 100V 20% 


C 13 


KEM 5 UP/10V 


KEM 0 UP/10V 


°14 


KED 000 UF/26V 


KED 500 uF/25 V 


°1B 


KED 600 UP/20V 


KED 500 UP/25V 


C 18 


KEU 100 UP/15V 


KEM 100 UP/15V * 


C 1T 


KEM 100 UP/10V 


KEM 100 UF/15V 


C 18 


KES 100 uP/lBV 


KES 100 UP/15V 



C 1# UKSB 012 0.047 uPSOft 100V MKSE 013 0.047UP 20* 100V 

°30 KSB 011 3 » 3 ** *°* aS0Y . BSE Oil 3,3 nF 30* 3807 

Pra«ka*nlkl ■■ / 

Fpl WT-6 6-4483-003-1 1IT-6 3-4483-003-1 

B«apl«osalkl taplkowa *. v 

B ± WBA 1A WBA 1A 

•a WBA 0,6A WBA 1,2A 

Z*r6 wki aygnaliiaorjna 

^ r ^wlca UlitcohiileSQB 50 mk 11Y £ar0wka t#lataohn.50aA12' 
*5 talataohu. 50 nA 12V £ar6vka t#letactm.50aA12' ’ 
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